床旁机维保要求
针对影像诊断科Carestream床旁胸片机，提出以下维保要求：
包含对设备主机维修的所有人工费和所有备件的更换；
提供X线球管、探测器以及充电电池的保修保用服务，优质保养；
系统安全性软硬件改版通知及软件的免费升级等；
保证设备开机率达到95%以上
