ICU营养代谢测试系统采购项目招标要求：

技术参数要求：
 1.采用间接能量测定法测定
 2.可以对机械通气和非机械通气患者进行测定
 3.可测定患者的静息能量消耗、呼吸商和氧耗量
 4.数字存储卡储存信息，可通过连接电脑进行报告打印

需求数量：1台
