
呼吸功能康复仪参数要求
呼吸功能康复仪相关参数如下：能够准确测量肺活量、用力肺活量、最大通气量以及呼吸压力；具备肺功能测试、呼吸压力测试及呼吸功能康复训练要求；具备院感防控措施。
                                      
[bookmark: _GoBack]                   

